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PHILIPS 

APPAREILS DE MESURE 



PONT DE MESURE UNIVERSEL GM 4144 




APPLICATIONS 

Grace a son maniement extremement simple et aux 
nombreuses possibilites qu'il offre, ce pont de 
mesure convient dans les laboratoires, ateliers et 
usines pour les mesures de resistances et capacites. 
Sa precision le rend superieur aux meilleurs ponts, 
cette superiorite etant par ailleurs accentuee par 
un large cadran a echelle etalee, comparable a un 
cadran etale de recepteur radio, le rapport de 
I mesure etant de 1 : 10. 

PROPRIETES IMPORTANTES 

- Mesure directe de resistances et capacites. 

- Mesure comparative d'inductances. 

- Mesure d'angles de perte (tg d). 

~ Mesure de condensateurs electrolytiques. 

- Verification de la resistance d'isolement de con- 
densateurs au papier. 

- Correction de phase pour grande resistance. 

- Echelle pour les ecarts en pourcentages. 

- Position “pont ouvert”. 

Echelle tres grande et etalee I : 10. 

-- Grande precision de mesures. 

- Indicateur de zero electronique sans inertie. 

pT 



- Reglage direct du zero. 

^ Sensibilite tres elevee et reglable. 

™ Possibilite d’alimenter le pont avec des tensions 
exterieures. 

DESCRIPTION 

Le principe du GM 4144 est base sur celui du pont 
de Wheatstone. Le galvanometre ordinaire est ici 
un circuit dectronique comprenant un amplifica- 
teur et un indicateur electronique. Cette methode 
electronique de mesure assure d’une part une plus 
grande robustesse et d'autre part une protection 
contre les surcharges et contre les chocs mecani- 
ques. De plus, la lecture ne presente pas d’erreur 
de parallaxe ni ddnertie. Si, malgre leur grande 
etendue, les gammes de mesure ne conviennent pas 
dans certains cas speciaux, leur possibilite d’appli- 
cation peut etre augmentee par I'emploi de resis- 
tances ou de condensateurs externes (par exemple 
jusqu'a quelques centaines de megohms et milliers 
de /E), On peut effectuer en outre des mesures 
directes en pourcentage de bobines, resistances ou 
condensateurs de — 20 a +25 7u- 
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DONNEES TECHNIQUES 



Gammes de mesurc: 

Capacites : 

10 pF — 100 [iF, subdivisee en 6 gammes. 

10 pF— 100 pF 0,005 tiF— 0,1 ^F 

50 pF l.OOOpF 0,05 i^F-^ 1 ^jlF 

500 pF— 10.000 pF 1 pF-™100 ^iF 

11 est meme possible de mesurer 1 pF. 

Tg d d’anglc de pertcs: 0 — 0,6 pour condensa- 
teurs de 1 — 100 pF. 

Tension de formation pour condensateurs electro- 
lytiques: 12,5, 25, 50, 100 et 250 V tension con- 
tinue. 

Resistance de fuite: une resistance de fuite de 
condensateur jusqu ' a 200 megohms peut etre decelee. 

Resistances: 

0,5 n — 10 Mn, subdivisee en 6 gammes: 
0,5— 10 n 500 ..-10.000 n 

5 100 n 0,005- . 0,1 Mn 

50 — 1.000 n 0,1 10 Mn 

La gamme de 0, 1 1 0 M Fi a une correction de phase 
ajustable pour accord pointu du zero. 

Eclicllc en pourcentage: de 20 a +25 7o 



Precision de mesurc: 

Erreur de lecture: 

Gammes normales fechelle exterieure): < 0,3 — 0,8 7o 
Gammes speciales (echelle interieurej: < 0,6 — 3 7o 
La plus faible valeur correspond au milieu de 
Techelle, la plus grande aux extremites. 

Erreur absolue: 

- au milieu de I’echelle < 2 ®/o 
^ pour les faibles capacites < 1 ,5 pF 
en position 7o < 3 7o 
. en position ‘"controle” < 1 '7o 
en position “pont ouvert" < 1 7o 

Alimentation: 110, 125, H5, 200, 220 ou 245 V, 
40^ -100 c:s sur courant alternatif. 

Alimentation du pont: 

interne: frequence du secteur 
externe: 3 V max. 
Consommation: 17 W env. 

Tubes: EF 40, EM 4 et EZ 40. 

Dimensions et poids: 120 X 250 X 130 mm; 6 kg 



ACCESSOIRES 

Oscillateur GM 4260, 1000 c:s pour alimentation Convertisseur vibrateur GM 4226 pour Talimenta- 
du pont. tion du GM 4144 au moyen d’une batterie. 

Mesure des conductives avec le GM 4221 et le 
GM 4227. 




Les appareils PH7LJPS sont hvres avee un mode d'emploi detaille. 
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